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TEST REPORT
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Talep Numarasé : 230601
Order no
NumuneniwveTakifil & :Vera Sistem 10 mm Temperli Leffaf Cam

Name and identity of test  item

Rapor Tarihi 1 29.09.2023
Date of Report

Deneylerin Yapél dékeé Tar i h:28.09.2023
Date of tests

Numunelerin Kabul Tarihi 1 28.09.2023
Date of receipt of test item

Raporun Sayfa Say é s é : 38
Number of pages of the Report

Tée¢rk Akreditasyon Kurumu (T) RKAK) deney raporlarénén tanénmasé konus)\
Laboratuvar Akreditasyon Birliki (liLAL3] ame&l kanrl 81 &kl & tané&nma antl al m
The Turkish Accreditaion Acency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co -operation for the

Accreditation (ILAC) fort he Mutual recognation of test reports.

Deney ve [/ veya °l-¢m sonu-ledridgsigénkileeiil(mgliterisomabep ettikinde)
tamaml ayécé késmé olan takip eden sayfalarda verilmiltir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if customer demand) with confidence probality and test methods are given

on the following pages which are part of report.
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28.09.2023 t ari hinde BLX Akustik Araltérma Labor atu
Standardéna uygun ol arak Hava ile Yayeéel an Ses;'Ya
sunul mul t umri16:06619:0¢snalaet ar al €kénda al &nméitér
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¥l -¢mler TS E2N sltSaOhdlaOr1ld4e€onén il gi | i b°l ¢m¢ne gfre
| SO/ 1 EC 17025 standardé wuyarénca izlenebilirl,i Kk
kabul kriterlerine uygun cihaz ve ekipmanlarla vy
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¥ - ¢m sarm& -rlagnaurmamr al & BUngygmda i t ur z
>
¥l -¢m esnasénda kull anél an tem eki pmealAd@a a _EKit
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2.¥L ¢ MARAMETRHAKKINDABK L GK L ER :
c
21. Akusti k ¥I|-¢m Parametrel eri v
_|
Desibel (dB):Ses Basén- Seviyesi bz,(‘;P@skalébkgdmi.iBesOgas,
rak men i nsan kul akénén i i tme s e v i Yogaritnekr lErl € k €
°| -lenllirme ol an o0Bel 6 biri mi olul turul muitur ve Hu
biri mi géenegmegzde sékl ékla kullanél maktadér . >
—
Hacim i -eirisnerdjeik ortal amal é xdgilbas édracéarhséenvaiay ¢ s
seshas én- seviyel earitndlna miaz agheskadir mid i D eBu iduruentadsdsi r . ~
kaynakénén bultuanrdaufk ul ,odaal/éc é&nén bul unduku odaiis
Ar kapl an GBr¥lltizme¢al(énan al andaki il gilenilen™byg
susturul duktan sonra kalan g¢re¢lteéeye veril en zsi
@]
Seviye FE&Fkgm(®)i yapélan kayhaklekerdlegdcé aghsar
biri mi Desi bel 6dir. >
_|
. . c.
StandartlaltéréelbmdlSe8eykeydad EFkEk éond(adaki yanseéd éi
bakémsézlaltérél méi (standardize edilmiil) hals*di
=
Ses Azaltém EemdolarakikafyRark ve alaécae“séosdeaskégg,-le_rin
| ogaritmi k orané olarak ifade edilebilir. '
b3
Derecelendirilmii Se)s¥lAzamhlteem sardedkwsrida Rel de gdi
dokulusbazal tédm dekerl eridfi sT&ndEAr dén; grime _te
indirgenmil ve ilgili frekans aral éklaréndakiw sé
hesaplanméi parametredir. .
(@}
Yanséi é&m (¢én(Thavahs Sicdgrasveya -&nl ammemb akustilsi , ka
tasaré&méndaki ana parametredir. Bu parametre,
ball angé-taki sdBiyediciden -6 ge-en s¢renin wsa
ol arak tanémlanér. Literate¢grde T6 OimlerdeyarkapldhT 60 ™ol
ger el teéegseéenegn yg,ksed<Bid,<4'I'gnregdegﬂiylleemlGeOmek mg,mkg,ﬁ o]
Bu nedenle 20 ve 30 dB d¢i¢ilerin s¢relerini dnc
T
>
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Beyaz Ger el tog ( Whe rt el Noli ssreg k gér ¢l s olaikaks t esn me

tanémlanmaktadér . Fakat teknik °l-¢m ve hesap#®an

ilitme aralé&kéndaki genili bant zamanda ve frekar
wv

Literate¢rde en seéek kul l anél an gg¢reéerléleét ¢t iipnis alme yi

aral 8ké&ndaki her f r lerksttistkselad aeki&il t& nsae vsiayheidpe g ¢ r ¢ 1=t ¢
=

Pembe G¢re¢eltey KiRPsak RNol akd: her frekans b°l gesd nc

lekil de aIgélar'PaezmbeBng,nregdleetrng',l’I%d\é°zeI bir istat:lst
bir ge¢relte -elidi sretilmil tir. Oktav bantl ay e
bu ge¢relte tipi i n snaonr nkau li azke& nead ig°mid tde . Standar
kKull anél maktadér . -

Z
22.¥1 - ¢m Stdandar >

28.09.2023t ari hinde BLX Akustik Aralitér ma Laborat&va\
y al étlabareduvar ° | - ¢ m¢ TS BEMN40-2l SOandar dénda uy g uwn
ger-ekleltiri IBokRBP-93m.u mair sk &dlmaazpérluamnma s¢anseci Ade
al énan standartlar g°sterilmiiltir. z

f TSENISQ0140-2:2021 Akustik-Yap & el emanl|l aré&nda ve yapél ard.
°l - ¢B%l ¢m 1: Hava il e yayélan sesin yalétémeé

7 ISO 717-1:2020 Acoustics - Akustik -Yap él ar daelvemgmalp@&r énda ses y

dekerl endBPi megdt Hava ile yayeélan sesin yal ¢
b3
(@]

. o
23.Hesapl ama Y°nt emi -
ISO 10140-2 standard(fanda beI$amh’>ziemaszué>lrI®m@llarra\kehe—sap
i1l emi ger-ekleltirilmiltir A

. =
Ses basEBotEBEaBsal déeké | aboratuvar °1 -@®mllerkié dia-kiim ,
bakénté ile hesaplanér v
Y Op O0¢ pm™Q,dB :;
(|
Burada -
LKaynak odadaki ses basén- seviyesi enerji orrt al
b2
LAl écé odadaki ses basén- aibeli yesi enerji orteal s
S Deney elemané&nén yerleltirilecekXi serbest dene
A Al 8cé& odadaki elideker 2ses absorpsiyon alané, n
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3. NUMUNE BKLGKLERK :
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3.1. Genel —
ROTA PLUS MOD, LER B¥LME DUVAR Sk SITIErMh&R&erax ¢a,ivf<E C
SistemlOmmTer’nper’I [ L eddaift CCalm ¢m BLX Akusti k Aral ts@rr

ger-ekl el miltir. =

I
ISO 101402 testii - i n mont aj & Mearnsa m$iamntaenm 10 mm Tempe?:l [

mod¢l er bol n}ael a0 aneddirnk | gapeata ekni k FekivimB2r 1 -

araseévnedrai | mi | tir. =
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ROTA MODULER BOLME DUVAR SISTEMLERI

VERA SISTEM ~
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BLXR-BP-93 ACOUSTIC RESEARCH LAB

4. ¥L ¢ M| YAPI LAN HACBMREEKMECAMT BKLGKLER

¥l - ¢l en hkaacyimd ke ro 6&31mmive al € c € 058.24 mi® hatnme sahiptir.

¥l -¢m al @nan zam@a5AdCa bsalkceUMnodekdd . k|1 gi |l i standa
sayélara bakl @§eagl-ekdlei®lirdmmiltir.

¥l -¢m | SO2 18tld®Wdardé kapsaménda , (Omd Diediandl) her » y?©°

hoparl °r 2 farklé kaynak pozisyonunda kull ané®ar
°l -¢m yapélarak ger-ekleltirilmiitir. z
—
Mikrofon k onuml ar énén se-iminde simetriden ka—énél;mél
z
¥l -¢mde kull anélan 6 adet mi krofonun y¢gksekl iskl] ¢
farkl édeéer . -
p-
4.1. Cihaz Bilgileri o)
=
b=
A SINUS Apollo Lite 8D -
c
A NTlI Audi o DS3 Dodecahedron Omni Hoparl ©°r =<
=
A I Tech HD Geg¢teci Y¢eksel =
A GRAS 46AQ 1/2" CCP Mikrofon Seti
A Microphone Rotation Boom >
(@]
A Grass 42AG Mi krofon Kalibrat©oryg o
[
A Grass 42AG dAkust i k KKd®Bleicarkkat®kr / Nem ¥I -er »
_|
A Stanley Lerit Metre -
(@}
A Extech EN 100 - Barometre -
>
=
(]
T
>

" d
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BLXRBP-93 ACOUSTIC RESEARCH LB
|
6.¥L¢ ] M SONUC¢C¢LARI :
c
¥| -¢smonu-1aré& bu bl ¢simde belirtilmiltir. v
i
Rw (C;Ctr) = 33 (-2;-2) dB =
Rw=333dB N 0.9 dB z
>
BLX Akustik AraitérmBomaimod &t aVaedmataibt osu Tat
sunul mul tur. -
R'max Karsilastiirma Tablosu f
Frequency [Hz] R [dB] R'max [dB] R'max-R [dB] -
p-
50 19,7 34,2 14,5 Minimum Deger w
63 21,1 38.3 17,2 ©
80 203 51,4 311 -
100 27,5 56 28,5 —
125 27,8 59 31,2 <
160 26,7 62 35,3 >
200 28,2 60 31,8 z
250 29,1 66 36,9
315 30,3 69 38,7
400 30,5 71,6 41,1 -
500 32,1 72,8 40,7 o
630 33,6 74,8 41,2 c
800 35 78,3 43,3 :
1000 34,3 81,2 46,9 -
1250 27.6 834 558 A
1600 28,8 87.6 58,8 =
2000 32,3 89.4 57,1 :
2500 34,7 88,4 53,7 m
3150 37.2 87.2 50 >
4000 39,2 89.3 50,1 A
5000 429 85 42,1 T
Lejant: -
R: Deney numunesinin ses azallim indisi :
R'max: Maksimum ses azaltim indisi :

Tablo6-1 R&max Kari &l altérma Tabl osu
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Laboratory measurement of sound insulation of building elements in accordance with 1ISO 10140-2:2021
Measurement of airborne sound insulation

Client: ROTA PLUS MODULER BOLME DUVAR SISTEMLERI IC VE DISTIC. LTD.STI  Date of test: 28.09.2023

Location: ikitelli OSB Mah. Heskoop Sanayi Sit.Heskoop Blok No: 42 Basaksehir/istanbul '
Description: Sound Reduction Index of Modular Wall - ” | X

Name and Identity of Test: Vera Sistem 10 mm Temperli Seffaf Cam

Area of common partition: 12,29 m* T=28,5°C ACOUSTIC RESEARCH LAB.
Source room volume: 68,31 m* H= 47,0 %
Receiving room volume: 28,24 m’ P= 1006.0 hPa
Frequency R 60 : H
; one-third | =R ' '
octave | == == Shifted Reference '
Hz dB I i i
50 19.7 50 | i i
63 21,1 i i
80 20,3 . .
100 27,5 | i
125 27.8 20 | i :
160 26,7 5 :
200 28,2 : :
250 29.1 — i i
315 303 | B30 | ! !
400 305 | e ! i
500 321 ' :
630 33.6 : :
800 35,0 50 L i i
1000 34,3 X ! / '
1250 27.6 4 E
1600 288 / !
2000 323 0 |
2500 34,7 ! '
3150 37.2 i E
4000 39.2 : '
5000 42,9 . L . | i
63 1 125 250 500 1000 2000 4000
! Frequency f [Hz] !
Rating in accordance with ISO717-1:
Rw(C,Ctr) =33 (-2; -2) dB Cspai50= -2 dB Ciso3150 = -3 dB
Evaluation based on laboratory measurement using Csos00= -1 dB Chsosoo0 = -3 dB
results obtained by an engineering method: Cioos000= -1 dB Cii005000 = -3 dB
No. of test report: BLX-R-BP-93 Name of test institute: LX ACOUSTIC RESEARCH LAB.
Signature: Altay O AN - Mech. Eng.

(D¢

LeilNumuneye ait ¥l-¢m Sonu-1ar
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7.¥L¢ | M SONUCLARI NIN DEKERLENDKRKLMESK

LsSnNXAYVv

O ¥l -¢m yapélan nokt al aé.d ab ° Il ggumd « | anJyt(;uI«I.ékle;r
o0 Deney numunesinde deney s¢resince gore¢el ¢r bir

>

X

I

“n

_|

8. EKLER -
=

o o o . ~ =

o ¥I| -¢m sérasénda kull aneéel an cihazl arAaddaai,t

sunul mul tur.

o EkB6de BLX Akwdtidrma Laboratuvarédéna ai't plan
o Ek Céde BLX Akustik Aralté&rma Laboratuvargne
sunul mul tur. o
=
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=
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RAPORADI /
BLXR-BP-93 ACOUSTIC RESEARCH LAB.
@® -
| AVL . =
W TURKAR
' Kalibrasyon Laboratuan @ c
. . . . U‘
AVL AKUSTIK VIBRASYON KALIBRASYON LAB. LTD. STI. Kalibrasyon —
TS EN ISO/IEC 17025 .
A: ivedik 0.8.B Dericiler Sit. 1385. Sok No: 10 Ostim / Ankara
" =
T: +90 (312) 394 15 50 F: +90 (312) 394 15 53 E: bilgi@avl.com.tr W: www.avl.com.tr
AB-0089-K
>
231638 =]
KALIBRASYON SERTIFiKASI >
Calibration Certificate 05-23 “n
—
Cihazin Sahibi : KARAKUTU ELEKTROAKUSTIK PROJE VE UYGULAMA SAN. VE TiC. LTD. STI. -
Customer Name ADALET MAH. ANADOLU CAD. NO.40 K.4 OFiS.401 TEPEKULE iS MERKEZi BAYRAKLI / =
izMIR
) >
Istek Numarasi : T-0323-151
Order No. —
Makine / Cihaz : Mikrofon / On Yiikseltici ke
Instrument / Device Microphone / Preamplifier w
imalatgi : G.RAS/GRAS o
Manufacturer =
Tip © 40AQ/46AQ =
Type —
) c
Seri Numarasi : 396907 /427874
Serial number =
>
Kalibrasyon Tarihi :10.05.2023 .
Date of calibration _
Sertifika Sayfa Sayisi D4
Number of pages !
>
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararasi Birimler Sisteminde (SI) tanimlanmis birimleri realize eden ulusal dlgiim standartlarina izlenebilirligi belgeler. A
This calibration certificate documents the traceabilty to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of
Units (SI). o
Kalibrasyon laboratuvari olarak faaliyet gésteren AVL Kalibrasyon Laboratuvari, TURKAK'tan AB-0089-K dosya numarasi ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 c
standardina gére akredite edilmistir. "
AVL Kalibrasyon Laboratuvari is accredited by TURKAK under registration number AB-0089-K for TS EN ISO/IEC 17025-2017 as test laboratory. =
Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon —_
Birligi (ILAC) ile karsilikli taninma antlasmasini imzalamistir. A
The Turkish Accreditation Acency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the
International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of test reports. .
Olgiim sonuglari, genisletiimis éiciim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir. m
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate. "
m
Mihur / Kase Yayim Tarihi Kalibrasyonu Yapan Onaylayan / Tarih >
Seal Publication Date Calibrated By Approval / Date -
10.05.2023 Fatma SOLGUNTEKIN Younes NEVAYESHIRAZi / 10.05.2023 .
Kalibrasyon Personeli Laboratuvar Muduri
AVL Calibration Responsible Laboratory Manager T
Kalibrasyon Qe-imzalldlr Qe-imzahdlr -
>
w

Bu sertifika 5070 sayili kanununa gére giivenli elektronik imza ile imzalanmistir. Belge teyidi igin sayfalarda yer alan karekodu okutabilirsiniz.
This certificate is signed using secure digital signature according to article of law, number 5070. For confirmation, read the QR Code using QR Code reader.

Bu rapor 2889.2028 mihmdekiortam | ar t | aEgeinandkaviahallesi 6106/18 Sokak No: 13 Bor n oadrasinde R@MArPLUS MOD! LER
B¥LME DUVAR SKkSTEMLERKk Kitr M&s &I iL-ViEm @y aShi &lDaedmT KL 0 mm Teimpiem | ge LerdlfiafolCapm BLX Aku:
Laboratuvaré oO0nén izni ol madan késmen dahiy¢rksoipzy arl amarpl a-ro kgpd -t érl aimadzi. r .k M2 earsedyz  sve
séraséndaki kolullarla ilgilidir
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RAPORADI /
BLXR-BP-93 ACOUSTIC RESEARCH LAB.

@® -
| AVL . =
W TURKAR
' Kalibrasyon Laboratuan @ c
. . . . U‘
AVL AKUSTIK VIBRASYON KALIBRASYON LAB. LTD. STI. Kalibrasyon —
TS EN ISO/IEC 17025 .
A: ivedik 0.8.B Dericiler Sit. 1385. Sok No: 10 Ostim / Ankara
" =
T: +90 (312) 394 15 50 F: +90 (312) 394 15 53 E: bilgi@avl.com.tr W: www.avl.com.tr
AB-0089-K
>
231639 =]
KALIBRASYON SERTIFiKASI >
Calibration Certificate 05-23 “n
—
Cihazin Sahibi : KARAKUTU ELEKTROAKUSTIK PROJE VE UYGULAMA SAN. VE TiC. LTD. STI. -
Customer Name ADALET MAH. ANADOLU CAD. NO.40 K.4 OFiS.401 TEPEKULE iS MERKEZi BAYRAKLI / =
izMIR
) >
Istek Numarasi : T-0323-151
Order No. —
Makine / Cihaz : Mikrofon / On Yiikseltici ke
Instrument / Device Microphone / Preamplifier w
imalatgi : G.RAS/GRAS o
Manufacturer =
Tip © 40AQ/46AQ =
Type —
) c
Seri Numarasi : 396897 /427875
Serial number =
>
Kalibrasyon Tarihi :10.05.2023 .
Date of calibration _
Sertifika Sayfa Sayisi D4
Number of pages !
>
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararasi Birimler Sisteminde (SI) tanimlanmis birimleri realize eden ulusal dlgiim standartlarina izlenebilirligi belgeler. A
This calibration certificate documents the traceabilty to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of
Units (SI). o
Kalibrasyon laboratuvari olarak faaliyet gésteren AVL Kalibrasyon Laboratuvari, TURKAK'tan AB-0089-K dosya numarasi ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 c
standardina gére akredite edilmistir. "
AVL Kalibrasyon Laboratuvari is accredited by TURKAK under registration number AB-0089-K for TS EN ISO/IEC 17025-2017 as test laboratory. =
Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon —_
Birligi (ILAC) ile karsilikli taninma antlasmasini imzalamistir. A
The Turkish Accreditation Acency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the
International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of test reports. .
Olgiim sonuglari, genisletiimis éiciim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir. m
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate. "
m
Mihur / Kase Yayim Tarihi Kalibrasyonu Yapan Onaylayan / Tarih >
Seal Publication Date Calibrated By Approval / Date -
10.05.2023 Fatma SOLGUNTEKIN Younes NEVAYESHIRAZi / 10.05.2023 .
Kalibrasyon Personeli Laboratuvar Muduri
AVL Calibration Responsible Laboratory Manager T
Kalibrasyon Qe-imzalldlr Qe-imzahdlr -
>
w

Bu sertifika 5070 sayili kanununa gére giivenli elektronik imza ile imzalanmistir. Belge teyidi igin sayfalarda yer alan karekodu okutabilirsiniz.
This certificate is signed using secure digital signature according to article of law, number 5070. For confirmation, read the QR Code using QR Code reader.

Bu rapor 2889.2028 mihmdekiortam | ar t | aEgeinandkaviahallesi 6106/18 Sokak No: 13 Bor n oadrasinde R@MArPLUS MOD! LER
B¥LME DUVAR SKkSTEMLERKk Kitr M&s &I iL-ViEm @y aShi &lDaedmT KL 0 mm Teimpiem | ge LerdlfiafolCapm BLX Aku:
Laboratuvaré oO0nén izni ol madan késmen dahiy¢rksoipzy arl amarpl a-ro kgpd -t érl aimadzi. r .k M2 earsedyz  sve
séraséndaki kolullarla ilgilidir
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RAPORADI /
BLXR-BP-93 ACOUSTIC RESEARCH LAB.

@® -
| AVL . =
W TURKAR
' Kalibrasyon Laboratuan @ c
. . . . U‘
AVL AKUSTIK VIBRASYON KALIBRASYON LAB. LTD. STI. Kalibrasyon —
TS EN ISO/IEC 17025 .
A: ivedik 0.8.B Dericiler Sit. 1385. Sok No: 10 Ostim / Ankara
" =
T: +90 (312) 394 15 50 F: +90 (312) 394 15 53 E: bilgi@avl.com.tr W: www.avl.com.tr
AB-0089-K
>
231641 =]
KALIBRASYON SERTIFiKASI >
Calibration Certificate 05-23 “n
—
Cihazin Sahibi : KARAKUTU ELEKTROAKUSTIK PROJE VE UYGULAMA SAN. VE TiC. LTD. STI. -
Customer Name ADALET MAH. ANADOLU CAD. NO.40 K.4 OFiS.401 TEPEKULE iS MERKEZi BAYRAKLI / =
izMIR
) >
Istek Numarasi : T-0323-151
Order No. —
Makine / Cihaz : Mikrofon / On Yiikseltici ke
Instrument / Device Microphone / Preamplifier w
imalatgi : G.RAS/GRAS o
Manufacturer =
Tip © 40AQ/46AQ =
Type —
) c
Seri Numarasi : 396843 /427876
Serial number =
>
Kalibrasyon Tarihi :10.05.2023 .
Date of calibration _
Sertifika Sayfa Sayisi D4
Number of pages !
>
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararasi Birimler Sisteminde (SI) tanimlanmis birimleri realize eden ulusal dlgiim standartlarina izlenebilirligi belgeler. A
This calibration certificate documents the traceabilty to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of
Units (SI). o
Kalibrasyon laboratuvari olarak faaliyet gésteren AVL Kalibrasyon Laboratuvari, TURKAK'tan AB-0089-K dosya numarasi ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 c
standardina gére akredite edilmistir. "
AVL Kalibrasyon Laboratuvari is accredited by TURKAK under registration number AB-0089-K for TS EN ISO/IEC 17025-2017 as test laboratory. =
Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon —_
Birligi (ILAC) ile karsilikli taninma antlasmasini imzalamistir. A
The Turkish Accreditation Acency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the
International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of test reports. .
Olgiim sonuglari, genisletiimis éiciim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir. m
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate. "
m
Mihur / Kase Yayim Tarihi Kalibrasyonu Yapan Onaylayan / Tarih >
Seal Publication Date Calibrated By Approval / Date -
10.05.2023 Fatma SOLGUNTEKIN Younes NEVAYESHIRAZi / 10.05.2023 .
Kalibrasyon Personeli Laboratuvar Muduri
AVL Calibration Responsible Laboratory Manager T
Kalibrasyon Qe-imzalldlr Qe-imzahdlr -
>
w

Bu sertifika 5070 sayili kanununa gére giivenli elektronik imza ile imzalanmistir. Belge teyidi igin sayfalarda yer alan karekodu okutabilirsiniz.
This certificate is signed using secure digital signature according to article of law, number 5070. For confirmation, read the QR Code using QR Code reader.

Bu rapor 2889.2028 mihmdekiortam | ar t | aEgeinandkaviahallesi 6106/18 Sokak No: 13 Bor n oadrasinde R@MArPLUS MOD! LER
B¥LME DUVAR SKkSTEMLERKk Kitr M&s &I iL-ViEm @y aShi &lDaedmT KL 0 mm Teimpiem | ge LerdlfiafolCapm BLX Aku:
Laboratuvaré oO0nén izni ol madan késmen dahiy¢rksoipzy arl amarpl a-ro kgpd -t érl aimadzi. r .k M2 earsedyz  sve
séraséndaki kolullarla ilgilidir
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@® -
| AVL . =
W TURKAR
' Kalibrasyon Laboratuan @ c
. . . . U‘
AVL AKUSTIK VIBRASYON KALIBRASYON LAB. LTD. STI. Kalibrasyon —
TS EN ISO/IEC 17025 .
A: ivedik 0.8.B Dericiler Sit. 1385. Sok No: 10 Ostim / Ankara
" =
T: +90 (312) 394 15 50 F: +90 (312) 394 15 53 E: bilgi@avl.com.tr W: www.avl.com.tr
AB-0089-K
>
231635 =]
KALIBRASYON SERTIFiKASI >
Calibration Certificate 05-23 “n
—
Cihazin Sahibi : KARAKUTU ELEKTROAKUSTIK PROJE VE UYGULAMA SAN. VE TiC. LTD. STI. -
Customer Name ADALET MAH. ANADOLU CAD. NO.40 K.4 OFiS.401 TEPEKULE iS MERKEZi BAYRAKLI / =
izMIR
) >
Istek Numarasi : T-0323-151
Order No. —
Makine / Cihaz : Mikrofon / On Yiikseltici ke
Instrument / Device Microphone / Preamplifier w
imalatgi : G.RAS/GRAS o
Manufacturer =
Tip © 40AQ/46AQ =
Type —
) c
Seri Numarasi : 396814 /427877
Serial number =
>
Kalibrasyon Tarihi :10.05.2023 .
Date of calibration _
Sertifika Sayfa Sayisi D4
Number of pages !
>
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararasi Birimler Sisteminde (SI) tanimlanmis birimleri realize eden ulusal dlgiim standartlarina izlenebilirligi belgeler. A
This calibration certificate documents the traceabilty to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of
Units (SI). o
Kalibrasyon laboratuvari olarak faaliyet gésteren AVL Kalibrasyon Laboratuvari, TURKAK'tan AB-0089-K dosya numarasi ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 c
standardina gére akredite edilmistir. "
AVL Kalibrasyon Laboratuvari is accredited by TURKAK under registration number AB-0089-K for TS EN ISO/IEC 17025-2017 as test laboratory. =
Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon —_
Birligi (ILAC) ile karsilikli taninma antlasmasini imzalamistir. A
The Turkish Accreditation Acency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the
International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of test reports. .
Olgiim sonuglari, genisletiimis éiciim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir. m
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate. "
m
Mihur / Kase Yayim Tarihi Kalibrasyonu Yapan Onaylayan / Tarih >
Seal Publication Date Calibrated By Approval / Date -
10.05.2023 Fatma SOLGUNTEKIN Younes NEVAYESHIRAZi / 10.05.2023 .
Kalibrasyon Personeli Laboratuvar Muduri
AVL Calibration Responsible Laboratory Manager T
Kalibrasyon Qe-imzalldlr Qe-imzahdlr -
>
w

Bu sertifika 5070 sayili kanununa gére giivenli elektronik imza ile imzalanmistir. Belge teyidi igin sayfalarda yer alan karekodu okutabilirsiniz.
This certificate is signed using secure digital signature according to article of law, number 5070. For confirmation, read the QR Code using QR Code reader.

Bu rapor 2889.2028 mihmdekiortam | ar t | aEgeinandkaviahallesi 6106/18 Sokak No: 13 Bor n oadrasinde R@MArPLUS MOD! LER
B¥LME DUVAR SKkSTEMLERKk Kitr M&s &I iL-ViEm @y aShi &lDaedmT KL 0 mm Teimpiem | ge LerdlfiafolCapm BLX Aku:
Laboratuvaré oO0nén izni ol madan késmen dahiy¢rksoipzy arl amarpl a-ro kgpd -t érl aimadzi. r .k M2 earsedyz  sve
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@® -
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W TURKAR
' Kalibrasyon Laboratuan @ c
. . . . U‘
AVL AKUSTIK VIBRASYON KALIBRASYON LAB. LTD. STI. Kalibrasyon —
TS EN ISO/IEC 17025 .
A: ivedik 0.8.B Dericiler Sit. 1385. Sok No: 10 Ostim / Ankara
" =
T: +90 (312) 394 15 50 F: +90 (312) 394 15 53 E: bilgi@avl.com.tr W: www.avl.com.tr
AB-0089-K
>
231636 =]
KALIBRASYON SERTIFiKASI >
Calibration Certificate 05-23 “n
—
Cihazin Sahibi : KARAKUTU ELEKTROAKUSTIK PROJE VE UYGULAMA SAN. VE TiC. LTD. STI. -
Customer Name ADALET MAH. ANADOLU CAD. NO.40 K.4 OFiS.401 TEPEKULE iS MERKEZi BAYRAKLI / =
izMIR
) >
Istek Numarasi : T-0323-151
Order No. —
Makine / Cihaz : Mikrofon / On Yiikseltici ke
Instrument / Device Microphone / Preamplifier w
imalatgi : G.RAS/GRAS o
Manufacturer =
Tip © 40AQ/46AQ =
Type —
) c
Seri Numarasi : 396834 /427878
Serial number =
>
Kalibrasyon Tarihi :10.05.2023 .
Date of calibration _
Sertifika Sayfa Sayisi D4
Number of pages !
>
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararasi Birimler Sisteminde (SI) tanimlanmis birimleri realize eden ulusal dlgiim standartlarina izlenebilirligi belgeler. A
This calibration certificate documents the traceabilty to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of
Units (SI). o
Kalibrasyon laboratuvari olarak faaliyet gésteren AVL Kalibrasyon Laboratuvari, TURKAK'tan AB-0089-K dosya numarasi ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 c
standardina gére akredite edilmistir. "
AVL Kalibrasyon Laboratuvari is accredited by TURKAK under registration number AB-0089-K for TS EN ISO/IEC 17025-2017 as test laboratory. =
Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon —_
Birligi (ILAC) ile karsilikli taninma antlasmasini imzalamistir. A
The Turkish Accreditation Acency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the
International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of test reports. .
Olgiim sonuglari, genisletiimis éiciim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir. m
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate. "
m
Mihur / Kase Yayim Tarihi Kalibrasyonu Yapan Onaylayan / Tarih >
Seal Publication Date Calibrated By Approval / Date -
10.05.2023 Fatma SOLGUNTEKIN Younes NEVAYESHIRAZi / 10.05.2023 .
Kalibrasyon Personeli Laboratuvar Muduri
AVL Calibration Responsible Laboratory Manager T
Kalibrasyon Qe-imzalldlr Qe-imzahdlr -
>
w

Bu sertifika 5070 sayili kanununa gére giivenli elektronik imza ile imzalanmistir. Belge teyidi igin sayfalarda yer alan karekodu okutabilirsiniz.
This certificate is signed using secure digital signature according to article of law, number 5070. For confirmation, read the QR Code using QR Code reader.

Bu rapor 2889.2028 mihmdekiortam | ar t | aEgeinandkaviahallesi 6106/18 Sokak No: 13 Bor n oadrasinde R@MArPLUS MOD! LER
B¥LME DUVAR SKkSTEMLERKk Kitr M&s &I iL-ViEm @y aShi &lDaedmT KL 0 mm Teimpiem | ge LerdlfiafolCapm BLX Aku:
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' Kalibrasyon Laboratuan @ c
. . . . U‘
AVL AKUSTIK VIBRASYON KALIBRASYON LAB. LTD. STI. Kalibrasyon —
TS EN ISO/IEC 17025 .
A: ivedik 0.8.B Dericiler Sit. 1385. Sok No: 10 Ostim / Ankara
" =
T: +90 (312) 394 15 50 F: +90 (312) 394 15 53 E: bilgi@avl.com.tr W: www.avl.com.tr
AB-0089-K
>
231634 =]
KALIBRASYON SERTIFiKASI >
Calibration Certificate 05-23 “n
—
Cihazin Sahibi : KARAKUTU ELEKTROAKUSTIK PROJE VE UYGULAMA SAN. VE TiC. LTD. STI. -
Customer Name ADALET MAH. ANADOLU CAD. NO.40 K.4 OFiS.401 TEPEKULE iS MERKEZi BAYRAKLI / =
izMIR
) >
Istek Numarasi : T-0323-151
Order No. —
Makine / Cihaz : Mikrofon / On Yiikseltici ke
Instrument / Device Microphone / Preamplifier w
imalatgi : G.RAS/GRAS o
Manufacturer =
Tip © 40AQ/46AQ =
Type —
) c
Seri Numarasi : 396824 /427879
Serial number =
>
Kalibrasyon Tarihi :10.05.2023 .
Date of calibration _
Sertifika Sayfa Sayisi D4
Number of pages !
>
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararasi Birimler Sisteminde (SI) tanimlanmis birimleri realize eden ulusal dlgiim standartlarina izlenebilirligi belgeler. A
This calibration certificate documents the traceabilty to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of
Units (SI). o
Kalibrasyon laboratuvari olarak faaliyet gésteren AVL Kalibrasyon Laboratuvari, TURKAK'tan AB-0089-K dosya numarasi ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 c
standardina gére akredite edilmistir. "
AVL Kalibrasyon Laboratuvari is accredited by TURKAK under registration number AB-0089-K for TS EN ISO/IEC 17025-2017 as test laboratory. =
Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon —_
Birligi (ILAC) ile karsilikli taninma antlasmasini imzalamistir. A
The Turkish Accreditation Acency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the
International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of test reports. .
Olgiim sonuglari, genisletiimis éiciim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir. m
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate. "
m
Mihur / Kase Yayim Tarihi Kalibrasyonu Yapan Onaylayan / Tarih >
Seal Publication Date Calibrated By Approval / Date -
10.05.2023 Fatma SOLGUNTEKIN Younes NEVAYESHIRAZi / 10.05.2023 .
Kalibrasyon Personeli Laboratuvar Muduri
AVL Calibration Responsible Laboratory Manager T
Kalibrasyon Qe-imzalldlr Qe-imzahdlr -
>
w

Bu sertifika 5070 sayili kanununa gére giivenli elektronik imza ile imzalanmistir. Belge teyidi igin sayfalarda yer alan karekodu okutabilirsiniz.
This certificate is signed using secure digital signature according to article of law, number 5070. For confirmation, read the QR Code using QR Code reader.

Bu rapor 2889.2028 mihmdekiortam | ar t | aEgeinandkaviahallesi 6106/18 Sokak No: 13 Bor n oadrasinde R@MArPLUS MOD! LER
B¥LME DUVAR SKkSTEMLERKk Kitr M&s &I iL-ViEm @y aShi &lDaedmT KL 0 mm Teimpiem | ge LerdlfiafolCapm BLX Aku:
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' Kalibrasyon Laboratuan @ c
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AVL AKUSTIK VIBRASYON KALIBRASYON LAB. LTD. STI. Kalibrasyon —
TS EN ISO/IEC 17025 .
A: ivedik 0.8.B Dericiler Sit. 1385. Sok No: 10 Ostim / Ankara
" =
T: +90 (312) 394 15 50 F: +90 (312) 394 15 53 E: bilgi@avl.com.tr W: www.avl.com.tr
AB-0089-K
>
231637 =]
KALIBRASYON SERTIFiKASI >
Calibration Certificate 05-23 “n
—
Cihazin Sahibi : KARAKUTU ELEKTROAKUSTIK PROJE VE UYGULAMA SAN. VE TiC. LTD. STI. -
Customer Name ADALET MAH. ANADOLU CAD. NO.40 K.4 OFiS.401 TEPEKULE iS MERKEZi BAYRAKLI / =
izMIR
) >
Istek Numarasi : T-0323-151
Order No. —
Makine / Cihaz : Mikrofon / On Yiikseltici ke
Instrument / Device Microphone / Preamplifier w
imalatgi : G.RAS/GRAS o
Manufacturer =
Tip © 40AQ/46AQ =
Type —
) c
Seri Numarasi : 460558 /469414
Serial number =
>
Kalibrasyon Tarihi :10.05.2023 .
Date of calibration _
Sertifika Sayfa Sayisi D4
Number of pages !
>
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararasi Birimler Sisteminde (SI) tanimlanmis birimleri realize eden ulusal dlgiim standartlarina izlenebilirligi belgeler. A
This calibration certificate documents the traceabilty to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of
Units (SI). o
Kalibrasyon laboratuvari olarak faaliyet gésteren AVL Kalibrasyon Laboratuvari, TURKAK'tan AB-0089-K dosya numarasi ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 c
standardina gére akredite edilmistir. "
AVL Kalibrasyon Laboratuvari is accredited by TURKAK under registration number AB-0089-K for TS EN ISO/IEC 17025-2017 as test laboratory. =
Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon —_
Birligi (ILAC) ile karsilikli taninma antlasmasini imzalamistir. A
The Turkish Accreditation Acency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the
International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of test reports. .
Olgiim sonuglari, genisletiimis éiciim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir. m
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate. "
m
Mihur / Kase Yayim Tarihi Kalibrasyonu Yapan Onaylayan / Tarih >
Seal Publication Date Calibrated By Approval / Date -
10.05.2023 Fatma SOLGUNTEKIN Younes NEVAYESHIRAZi / 10.05.2023 .
Kalibrasyon Personeli Laboratuvar Muduri
AVL Calibration Responsible Laboratory Manager T
Kalibrasyon Qe-imzalldlr Qe-imzahdlr -
>
w

Bu sertifika 5070 sayili kanununa gére giivenli elektronik imza ile imzalanmistir. Belge teyidi igin sayfalarda yer alan karekodu okutabilirsiniz.
This certificate is signed using secure digital signature according to article of law, number 5070. For confirmation, read the QR Code using QR Code reader.

Bu rapor 2889.2028 mihmdekiortam | ar t | aEgeinandkaviahallesi 6106/18 Sokak No: 13 Bor n oadrasinde R@MArPLUS MOD! LER
B¥LME DUVAR SKkSTEMLERKk Kitr M&s &I iL-ViEm @y aShi &lDaedmT KL 0 mm Teimpiem | ge LerdlfiafolCapm BLX Aku:
Laboratuvaré oO0nén izni ol madan késmen dahiy¢rksoipzy arl amarpl a-ro kgpd -t érl aimadzi. r .k M2 earsedyz  sve
séraséndaki kolullarla ilgilidir
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' Kalibrasyon Laboratuan @ c
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AVL AKUSTIK VIBRASYON KALIBRASYON LAB. LTD. STI. Kalibrasyon —
TS EN ISO/IEC 17025 .
A: ivedik 0.8.B Dericiler Sit. 1385. Sok No: 10 Ostim / Ankara
" =
T: +90 (312) 394 15 50 F: +90 (312) 394 15 53 E: bilgi@avl.com.tr W: www.avl.com.tr
AB-0089-K
>
231640 =]
KALIBRASYON SERTIFiKASI >
Calibration Certificate 05-23 “n
—
Cihazin Sahibi : KARAKUTU ELEKTROAKUSTIK PROJE VE UYGULAMA SAN. VE TiC. LTD. STI. -
Customer Name ADALET MAH. ANADOLU CAD. NO.40 K.4 OFiS.401 TEPEKULE iS MERKEZi BAYRAKLI / =
izMIR
) >
Istek Numarasi : T-0323-151
Order No. —
Makine / Cihaz : Mikrofon / On Yiikseltici ke
Instrument / Device Microphone / Preamplifier w
imalatgi : G.RAS/GRAS o
Manufacturer =
Tip © 40AQ/46AQ =
Type —
) c
Seri Numarasi : 460546 /469418
Serial number =
>
Kalibrasyon Tarihi :10.05.2023 .
Date of calibration _
Sertifika Sayfa Sayisi D4
Number of pages !
>
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararasi Birimler Sisteminde (SI) tanimlanmis birimleri realize eden ulusal dlgiim standartlarina izlenebilirligi belgeler. A
This calibration certificate documents the traceabilty to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of
Units (SI). o
Kalibrasyon laboratuvari olarak faaliyet gésteren AVL Kalibrasyon Laboratuvari, TURKAK'tan AB-0089-K dosya numarasi ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 c
standardina gére akredite edilmistir. "
AVL Kalibrasyon Laboratuvari is accredited by TURKAK under registration number AB-0089-K for TS EN ISO/IEC 17025-2017 as test laboratory. =
Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon —_
Birligi (ILAC) ile karsilikli taninma antlasmasini imzalamistir. A
The Turkish Accreditation Acency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the
International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of test reports. .
Olgiim sonuglari, genisletiimis éiciim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir. m
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate. "
m
Mihur / Kase Yayim Tarihi Kalibrasyonu Yapan Onaylayan / Tarih >
Seal Publication Date Calibrated By Approval / Date -
10.05.2023 Fatma SOLGUNTEKIN Younes NEVAYESHIRAZi / 10.05.2023 .
Kalibrasyon Personeli Laboratuvar Muduri
AVL Calibration Responsible Laboratory Manager T
Kalibrasyon Qe-imzalldlr Qe-imzahdlr -
>
w

Bu sertifika 5070 sayili kanununa gére giivenli elektronik imza ile imzalanmistir. Belge teyidi igin sayfalarda yer alan karekodu okutabilirsiniz.
This certificate is signed using secure digital signature according to article of law, number 5070. For confirmation, read the QR Code using QR Code reader.

Bu rapor 2889.2028 mihmdekiortam | ar t | aEgeinandkaviahallesi 6106/18 Sokak No: 13 Bor n oadrasinde R@MArPLUS MOD! LER
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1‘ w
' Kalibrasyon Laboratuarn
_|
AVL AKUSTIK VIBRASYON KALIBRASYON LAB. LTD. STi. Kaliorasyon -
TS EN ISO/IEC 17025 =
A: ivedik 0.S.B Dericiler Sit. 1385. Sok No: 10 Ostim / Ankara
T: +90 (312) 394 15 50 F: +90 (312) 394 15 53 E: bilgi@avl.com.tr W: www.avl.com.tr [ | b
AB-0089-K
— o
231645 >
KALIBRASYON SERTIFIKASI W
Calibration Certificate 05-23 -
o
Cihazin Sahibi : KARAKUTU ELEKTROAKUSTIK PROJE VE UYGULAMA SAN. VE TIC. LTD. STI. =
Customer Name ADALET MAH. ANADOLU CAD. NO.40 K.4 OFiS.401 TEPEKULE iS MERKEZI BAYRAKLI / >
iZMIR
istek Numarasi : T-0323-151 -
Order No. b
. - F 5 5 w
Makine / Cihaz : Akustik Kalibratdr
Instrument / Device Acoustic Calibrator o
g o
Imalatci . GRAS
Manufacturer b
Ti 42AG -
1 5
P c
Type
<
Seri Numarasi : 280620 >
Serial number
o
Kalibrasyon Tarihi :10.05.2023 -
Date of calibration
Sertifika Sayfa Sayisi D4
Number of pages >
(@]
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararasi Birimler Sisteminde (Sl) tanimlanmis birimleri realize eden ulusal élgiim standartlarina izlenebilirligi belgeler. o
This calibration certificate documents the traceabilty to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of
Units (SI). =
Kalibrasyon laboratuvar olarak faaliyet gésteren AVL Kalibrasyon Laboratuvari, TURKAK'tan AB-0089-K dosya numarasi ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 v
standardina gore akredite edilmistir. —
AVL Kalibrasyon Laboratuvari is accredited by TURKAK under registration number AB-0089-K for TS EN ISO/IEC 17025-2017 as test laboratory. -
Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon (@}
Birligi (ILAC) ile karsilikhi taninma antlasmasini imzalamistir.
The Turkish Accreditation Acency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the o
International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of test reports. m
Olgiim sonuglari, genisletilmis 6lgiim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir. w
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate. m
>
Miihiir / Kase Yayim Tarihi Kalibrasyonu Yapan Onaylayan / Tarih o
Seal Publication Date Calibrated By Approval / Date A
10.05.2023 Fatma SOLGUNTEKIN Younes NEVAYESHIRAZI / 10.05.2023 -
Kalibrasyon Personeli Laboratuvar Miduiri
AVL Calibration Responsible Laboratory Manager —
Kalibrasyon Qe-imzahdlr Qe-imzalldlr >
w

Bu sertifika 5070 sayili kanununa gére giivenli elektronik imza ile imzalanmistir. Belge teyidi igin sayfalarda yer alan karekodu okutabilirsiniz.
This certificate is signed using secure digital signature according to article of law, number 5070. For confirmation, read the QR Code using QR Code reader.
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AVL AKUSTIK VIBRASYON KALIBRASYON LAB, LTD. $TI. — w
o o . . 75 EN ISO/IEC 17025 —
A: Ivedik O.S.B Dericiler Sit. 1385. Sok No: 10 Ostim / Ankara
T: +90 (312) 394 15 50 F: +90 (312) 394 15 53 E: bilgi@avl.com.tr W: www.avl.com.tr =
AB-0089-K
. .. 231646 b
KALIBRASYON SERTIFIKASI -
Calibration Certificate 05-23 >
“n
Cihazin Sahibi / Adresi: KARAKUTU ELEKTROAKUSTIK PROJE VE UYGULAMA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI =
Customer / Address: ADALET MAH. ANADOLU CAD. NO.40 K.4 OFIS.401 TEPEKULE i$ MERKEZI BAYRAKLI / 1ZMIR -
=
Talep Numarasi: T-0323-151/2-L17 z
Order No:
>
Makina / Cihaz: Akustik Kalibrator - Sicaklik / Nem Olger
instrument / Device: Acoustic Calibrator - Temperature / Humidity Meter -
imalatcgi: GRAS >
Manufacturer: @
@]
Tip: 42AG
. =
Type:
>
Seri No / Cihaz Kodu: 280620 -
Serfal No / Product Code: -
Kalibrasyon Tarihi: 10.05.2023 <
Date of Calibration: >
Sertifikanin Sayfa Sayisi: 4 -
Number of Pages: -
f
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararasi Birimler Sisteminde (Sl) tamimlanmig birimleri realize eden ulusal dlgiim standartlarina izlenebilirligi
belgeler. >
This calibration cerlificate documents the traceabilly to national standards, which reafize the unit of measurement according to the International System of Units (Si). )
Kalibrasyon laboratuvari olarak faaliyet gosteren AVL AKUSTIK VIBRASYON KALIBRASYON LAB. LTD. §Ti, TURKAK'tan AB-0089-K dosya o
numarasi ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardina gore akredite edilmigtir.
AVEL AKUSTIK VIBRASYON KALIBRASYON LAB. LTD. STl is accredited by TURKAK under registration number AB-0089-K for TS EN ISOAEC 17025-2017 as calibration laboratory. c
Tirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) kalibrasyon sertifikalarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi w
Laboeratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile kargilikli taninma antlagmasini imzalamigtir. =
The Turkish Accredilation Agency (TURKAK) is signatory to the multilaferal agreements of the European co-operation for the Accreditalion(EA) and of the International Laboratory Accreditation
(ILAC) for the Mutual recognafion of calibration certificates. -
Olgiim sonuglar, genigletilimis dlglim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlar bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda (@]
verilmigtir.
The measurements, the unceriainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate. o
m
Miihiir / Kage Yayim Tarihi Kalibrasyonu Yapan Onaylayan / Tarih wv
Seal Publication Date Catlibrated by Approval / Date m
10.05.2023 Mehmet GUVENDI Younes NEVAYESHIRAZI / 10.05.2023 >
AVL Kalibrasyon Personeli Laboratuvar Muddrt =
Kalibrasyon Calibration Responsible Laboratory Manager a)
Qe-imzalldlr Re-imzalldlr =
-
Bu sertifika laboratuvarin izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. Sertifika 5070 sayili kanununa gére glivenli elektronik imza ile imzalanmistir. Kare >
kodsuz veya elektronik imzasiz sertifikalar gegersizdir. Sertifikada yer alan kare kod mobil cihazlartan okutularak sertifika dogrulanabilir, w

This certificate cannot be copied without the permission of laboratory. This certificate is signed using secure digital signature according fo article of law, number
5070. Certificate can be confirmed using qr code readers in mobil devices.
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This certificate cannot be copied without the permission of laboratory. This certificate is signed using secure digital signature according to article of law, number 5070. For
confirmation, read the QR Code using QR Code reader.

BLXR-BP-93 ACOUSTIC RESEARCH LAB.
P
UMS ANKARA @ >
KALIBRASYON LABORATUVARI TURKAR =
) <
UMS Ankara Kalibrasyon Miih. Miis. Miim. San. Tic. Ltd. $ti. N w
- . . Kalibrasyon
Ornek Sanayi Sitesi 1267/1 Sok. No: 5 06374 Ostim / Ankara TS EN ISO/IEC 17025 —
T: (0312) 385 50 78 F: (0312) 385 50 93 -
E: kalibrasyon@umsankara.com.tr W: www.umsankara.com.tr AB-0012-K =
. o 2323571 »
KALIBRASYON SERTIFIKASI =]
Calibration Certificate 05-23 >
“wn
. . . -
Cihazin Sahibi / adresi: KARAKUTU ELEKTROAKUSTIK PROJE VE UYGULAMA SAN. VE TIC. LTD. $TI. _
Customer / Address: Adalet Mah. Anadolu Cad. No:40 Kat:4 Ofis:401 Tepekule is Merkezi Bayrakli / IZMIR =
istek Numarasi: T-23-4713/1-L01 z
Order No:
'] " >
Makina / Cihaz: Barometre
Instrument / Device: -
imalatg: EXTECH >
Manufacturer: @
Tip: EN100 o
Type:
yp =
Seri No / Cihaz Kodu: 657125 >
Serial No / Product Code: -
Kalibrasyon Tarihi: 10.05.2023 Laboratuvara Kabul Tarihi: 10.05.2023 c
Date of Calibration: Receipt Date of Product: <
Sertifikanin Sayfa Sayisi: 3 >
Number of Pages:
=
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararasi Birimler Sisteminde (SI) tamimlanmis birimleri realize eden ulusal 6l¢iim standartlarina izlenebilirligi —_—
belgeler.
This calibration certificate documents the traceabiity to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (Sl). [
Kalibrasyon laboratuvari olarak faaliyet gbsteren UMS Ankara Kalibrasyon Miih. Miig. Miim. San. Tic. Ltd. $ti., TURKAK'tan AB-0012-K dosya
numarasi ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardina gore akredite edilmigtir. b4
UMS Ankara Kalibrasyon Mih. Mds. Mim. San. Tic. Ltd. Sti. is accredited by TURKAK under registration number AB-0012-K for TS EN ISO/EC 17025-2017 as fa)
calibration laboratory.
Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) kalibrasyon sertifikalarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi o
Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile karsilikli taninma antlagmasini imzalamistir. c
The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory fo the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International w
Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of calibration certificates.
Olgiim sonuglari, genisletilmis olgiim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlan bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda =
verilmigtir. -
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate N
=
Miihiir / Kage Yayim Tarihi Kalibrasyonu Yapan Onaylayan / Tarih m
Seal Publication Date Calibrated by Approval / Date
w
10.05.2023 Mirag TAS Emrah BECERIK / 10.05.2023 m
Kalibrasyon Personeli Laboratuvar Yoneticisi >
Calibration Responsible Laboratory Manager -
(|
Qe-lmzalldlr Q e-imzahdir T
-
Bu sertifika laboratuvarin izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. Sertifika 5070 sayili kanununa gdre giivenli elektronik imza ile imzalanmigtir. Teyit igin kapak >
sayfasinda yer alan karekodu okutabilirsiniz. Karekodsuz veya elektronik imzasiz sertifikalar gegersizdir. W
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Laboratuvaré oO0nén izni ol madan késmen dahiy¢rksoipzy arl amarpl a-ro kgpd -t érl aimadzi. r .k M2 earsedyz  sve
séraséndaki kolullarla ilgilidir
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